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7 Series - 4 lamparas 
7 Series - 6 lamparas 




7 ^icn^o^fsricas: >|^^ 

Un sistema de control facil de usar. Disponible con dosi'rretro para 
un uso mas seguro y preciso en el tratamiento. 

^ Todos los modelos tienen 3 afios de garantia (excluyendo las 
lamparas cuya garantia es de 60 dias). 

^ Gafas protectoras especiales, bloqueadoras de rayos UV estan 
inc!uidas con el equipo. 

^0 Ei desarrollo del ensamblado es minimo y yigne con un manual de 
instrucciones fcicil de ejecutar. ^^^^ 

2 Series ^8 lamparas c/puertas ^ Las lamparas est^n protegidas poruna rejilla solida y atractiva a la 
"■" |f^ ^ ■ ■ vista. Esf^cilde remover para unreemplazor^pidode las lamparas. 

W Es el unico modelo disponible con 8610 lamparas para tratamientos 
decortotiempo. 



Pofencm de Sctlicfa <fe Lamparas 

odas las iecturas se miden en miliwatts por cantimetro cuadrado (mW/cm2). 
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Modelo 


No. de Lamparas 


UVA 

MIN/MAX 


UVB-BB 
MIN/MAX 


UVB-NB 
MIN/MAX 


2 Series 


4 




1.0/2.0 


1.0/2.1 


8 






1.6/2.7 


7 Series 


4 




1.3/2,3 


1,6/2,9 


6 






2.3/4.3 


B 




1.9/3.1 


2.3/4.1 


10 


6,97/9,45 


3.3 / 3,9 


3.0/5,7 
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iFOTOTERAPIA 

A UN NUEVO 

NIVEL! 




Cempocfo / Ligero 



La fototerapia UV es el metodo de tratamiento preferido por los dermatologos y pacientes para 
aliviar 6 eliminar los sintomas de la psoriasis, vitiligo, eczema y la dermatitis atopica. 

Dermapal brinda una fototerapia efectiva en un equipo compacto, muy conveniente y facil de usar. 
Su spot es ideal para tratamientos en desordenes de [a piel, induso sobre el cuero cabelludo. 

El cuero cabelludo es la zona de mayor dificultad en Ids tratamientos, pues el cabello obstaculiza Ids 
efectos de la irradiacion UV. El diseino especializado tipo peine del Dermapal permite llegar hasta las 
areas mas profundas para una mejor penetracion. 

Dermapal es lo suficientemente pequeiio para un discreto transporte a cualquier lugar y conectarse a 
cualquier salida de corriente electrica, para que asi no pierda ningun tratamiento pues es importante 
seguir el regimen para el exito de la terapia. 



Veniajas del Dermapal 

►- Un spot perfecto para el tratamiento de la piel y del cuero cabelludo. 

►■ Compacto, ligero y diseno ergonomico. 

*■ Facil de usar. 

*- Conectores con salidas estandar. 

*■ Potentes lamparas para tratamientos cortos. 

*■ Timer integrado de alta precision. 
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^Salida de Potencia NBUVB 

Aprox. 6.4 mW/cm2 

*Salida de Potencia BBUVB 

Aprox. 3.8 mW/cm2 

^Salida de Potencia UVA 

Aprox. 22.0 mW/cm2 



1 Alio de Garantia 



•DIsponible con lamparas NBUVB, BBUV 
6 en UVA (deacuerdo al terapeuta) 

Las dpcs de lamparas son Interim biables 
siempre que el terapeuta lo requiera. 

No necesita comprar un mango nuevo 
cada vez que adquiera una lampara. 
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